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膀胱内畜尿量予測モデルの構築 

および超音波計測における誤差補正法の開発 
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概要：近年,尿失禁の対策として超音波センサが注目されている. しかし,超音波センサは膀胱内尿量を連続的に測定す
ることが可能だが, 身体の動きなどにより数値に誤差が生じやすく測定精度はまだ確実なものではない.また,現在の

時刻までの膀胱内の蓄尿量の推移しか計測することが出来ないため,介護者は常にチェックをする必要がある. 

もし,膀胱内における蓄尿量の予測を高精度に行うことが可能になれば,適切なタイミングでの排泄介助が可能となり,

介護者の負担軽減や要介護者のQOL向上にも繋がる.よって本研究では,超音波センサの誤差補正法および超音波セン
サを用いた膀胱内畜尿量予測モデルを提案する. 
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1. はじめに     

 近年,高齢者人口の増加が社会問題となっている.[1]高齢

者人口の増加により病院への通院者や医療費増加しており

日本の保険制度では賄うことができない膨大な医療費がか

かることが危惧されている. [2]高齢になるにつれて発症率

が高くなる病気や症状は様々あるが,その中でも発症人口

数が多い尿失禁は介護者への負担,医療費などの問題から

特に社会問題として大きな課題となっている.日本でも 60

歳以上の高齢者の 50%以上が尿失禁に悩まされているとい

われており,その実数は 300 万人から 400 万人ともいわれて

いる.尿失禁が及ぼす影響は多岐に渡り,施設においては衛

生環境が悪化,清掃コスト,介護者の労働量の増加があげら

れる.また介護者に対しても皮膚の炎症,精神疾患の発病,威

厳の低下などがあげられる.現在の介護施設においては,介

護計画とともにおむつやカテーテルを用いる事により尿失

禁対策をおこなっている.しかし,オムツにおいてはコスト

面が安価だが,排尿後の対処になってしまい皮膚炎症の原

因にもなる.また,着用を嫌がる高齢者も多い.カテーテルに

おいては拘束性が非常に強く, 尿道口の潰瘍形成,感染症,

膀胱が萎縮し機能が廃絶するなどといった危険性がある. 

近年,新たな尿失禁対策として超音波センサを使用した膀

胱内水位測定[4-7]がおこなわれており, 無線周波数識別技

術[8]や機械学習法[8]を用いての研究もおこなわれている。

しかし,現状,超音波センサによる計測は誤差を多く含み精

度は正確とは言えない.デバイスの精度向上を目的とした

渡辺らの研究[11]では,探触子を腹部に安定して接着させる

ための器具を開発し,膀胱容量結果を 18%増しに較正する

ことで誤差を 12%内に収めている．しかし,この方法では要

介護者に対する拘束性が非常に介護現場への導入には向い

ていない.その為,被介護者に対し拘束性が低く,非侵襲的で

健康に危険性のない事前対処が可能である尿失禁対策が求
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められている. 

よって本研究では,超音波センサの誤差補正法および超音

波センサを用いた膀胱内畜尿量予測モデルを提案する. 

 

2. 提案手法 

2.1 膀胱内蓄尿モデル 

膀胱内に尿がどのように蓄積していくのかのモデル構

築をする. 

体内に摂取された水分は小腸・大腸から吸収され静脈を通

して血液に入る.血液は,個々の細胞への栄養素や酸素の運

搬などの働きの他, 細胞の活動の結果生じる代謝産物や二

酸化炭素,余分な水分を腎臓や排泄機関に輸送する働きを

持つ.腎臓に輸送された血液は腎臓内のネフロンを通して

原尿へと変換される.原尿は 1 日に約 160L 生成され,腎細管

から集合管を流れ下る際に水・ナトリウム・カリウム・ア

ミノ酸・ブドウ糖など必要なものが再吸収される .そして,

透過しきれなかった不要なものが尿として膀胱に蓄積して

いく.そのため,膀胱内の尿蓄積の推移は入力した水分が血

液に変換されネフロンで原尿に変換されるまでの期間と原

尿が尿に変換されるまでの期間の大きく 2 つに分けること

ができると考えられる. 

この 2 つの期間において原尿に変換されるまでの期間は

膀胱内にはまだ尿が生成されていないため ,むだ時間𝑀と

して表すことができる. 

𝑥1(𝑡) = 𝑢(𝑡 − 𝑀) [1] 

[1]のステップ関数は𝑢(𝑡)とする. 

次に,原尿から尿へと変換される期間は尿が一気に膀胱内

に蓄積されるということはないため,以下のような微分方

程式で表すことができる. 

𝑍
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑥1(𝑡) = 𝐺𝑢 (𝑡) [2] 
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以上の二つのモデルが与えられたときにこの微分方程式を

解くと膀胱内蓄尿量𝑥1(𝑡)を以下の式で表すことができる. 

𝑥1(𝑡) = 𝐺 {1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑡−𝑀

𝑍
) ∙ 𝑢(𝑡 − 𝑀)} [3] 

 

2.2 超音波センサ誤差補正 

超音波センサは膀胱内尿量を連続的に測定することが可

能だが, 測定精度はまだ確実なものではない.また, 身体の

動きなどにより数値に誤差が生じやすい。そこで本研究で

は,超音波センサの誤差補正法を提案する. 

まず,超音波センサにより得られた時系列データ𝑥𝑚0(𝑡)

から内点法を用いてむだ時間𝑀0,時定数𝑍0,ゲイン𝐺0を求め

る.その後,時系列データからむだ時間𝑀0を取り除き,内点法

で得られた時定数𝑍0およびゲイン𝐺0を用いてカルマンス

ムーザーをおこなう.得られた値に先ほど取り除いたむだ

時間の時系列データを繋げて内点法をおこなうことで再度,

むだ時間𝑀0|0,時定数𝑍0|0,ゲイン𝐺0|0を求める.最後に 2.1 で

提案したモデル式に得られた値を代入することで,誤差を

取り除いた時系列データを求めることができる. 

 

2.3 膀胱内畜尿量予測 

膀胱内蓄尿量予測システムを提案する.尿は血液によっ

て運ばれてきた不要・有害な老廃物の排出のほかに血液量

の調整という役割をもつ.体内の水分が不足すると喉の渇

きを覚えさせると同時に,下垂体から抗利尿ホルモンが分

泌され,ネフロンの遠位尿細管～集合管での原尿の再吸収

が増加する.それに伴い生成される尿量が減少する.また,逆

に体内の水分が過剰になると原尿の再吸収を抑えられるこ

とで生成される尿量が増加する.そのため,尿生成量は入力

水分量𝑊0のほかに体内水分量𝐵0にも大きく依存すると考

えられる. 

体内水分量𝐵0および入力水分量𝑊0からむだ時間𝑀0,時定

数𝑍0,ゲイン𝐺0の計 3 点の推測値を求める. 

                                           𝑀0 = 𝑓(𝐵0,𝑊0) 

                                            𝑍0 = 𝑔(𝐵0,𝑊0) 

                                            𝐺0 = ℎ(𝐵0,𝑊0) [4] 

得られた値を[3]の提案モデルに代入することで膀胱尿

蓄尿量の予測をすることができる. 

𝑥0(𝑡) = 𝐺0 {1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑡−𝑀0

𝑍0
) ∙ 𝑢(𝑡 − 𝑀0)} [5] 

また,その日の体調や環境などの変化により,尿生成量が

変化することが考えられるため,1回目の予測以降は補正を

おこなっていく.水分を入力してから排尿をおこなうまで

を 1 ブロックとし,前ブロックでの超音波センサから得ら

れた時系列データを提案手法 2.2 を用いて補正をおこない

むだ時間𝑀0|0,時定数𝑍0|0,ゲイン𝐺0|0の計 3 点を求める.その

後,得られた値と前ブロックでの推定値との誤差を求める. 

                                                Δ𝑚0𝑀 =
𝑀0

𝑀0|0
 

                                                Δ𝑚0𝑍 =
𝑍0

𝑍0|0
 

                                               Δ𝑚0𝐺 =
𝐺0

𝐺0|0
 [6] 

その後,尿蓄積推定をおこなう際に再度 ,体内水分量𝐵1お

よび入力水分量𝑊1からむだ時間𝑀1,時定数𝑍1,ゲイン𝐺1の計

3 点 の 推 測 を お こ な い , 上 記 で 求 め た 誤 差

Δ𝑚0𝑀, Δ𝑚0𝑍, Δ𝑚0𝐺を乗じることで補正をおこなっていく. 

                                               𝑀1|1 = 𝑀1Δ𝑚0𝑀 

                                                𝑍1|1 = 𝑍1Δ𝑚0𝑍 

                                                𝐺1|1 = 𝐺1Δ𝑚0𝐺 [7] 

得られた値を[3]の提案モデルに代入することで膀胱尿

蓄尿量を補正し予測をおこなう. 

𝑥1|1(𝑡) = 𝐺1|1 {1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑡−𝑀1|1

𝑍1|1
) ∙ 𝑢(𝑡 − 𝑀1|1)} [8] 

 

3. 実験 

3.1 超音波センサ誤差補正実験 

超音波センサで計測をおこない提案手法 2.2 を用いて補

正をおこなう.計測時に尿の採取をおこない得られた値を

真値とし,補正前と補正後の評価をおこなう.評価方法は,排

尿タイミングでの時系列データの値と真値の絶対誤差を求

め.真値で除算,その後 100 を乗算することで誤差率を算出

し, 値を比べることでおこなう. 

なお、本研究では超音波センサとして膀胱用超音波センサ

リリアムα-200 を用いた. 

 

図 1 リリアム大塚 

 

3.2 膀胱内畜尿量予測実験 

本実験ではむだ時間 M,時定数 Z,ゲイン G の推定をお

こなう際に,体内水分量を被験者の自己申告による喉の渇

きから 5 段階のレベルにわけておこなう.重回帰分析の結

果から重相関の低いゲインは 400 に固定し,むだ時間およ

び時定数は表 1 の通りに固定しておこなった. 
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表 1 むだ時間 M,時定数 Z,ゲイン G パラメータ 

 

 

得られたパラメータを用いて膀胱内総尿量の推定をお

こなっていく.本実験では計測時に尿の採取をおこない,得

られた値を真値𝑆とする. 

本実験では以下の式にて誤差率𝐸を算出し,比較すること

で評価をおこなう. 

𝐸 =
𝑥1(𝑡)−𝑆

𝑆
100 [9] 

なお,本実験では被験者を 23 歳男性 1 名,入力する水分量を

300 ㎖に固定した. 

 

4. 実験結果 

4.1 超音波センサ誤差補正実験結果 

超音波センサによる実測値と誤差補正をおこなったデータ

の比較結果を以下に示す. 

 

図 2 実測値および誤差補正データ No.1 

 

図３実測値および誤差補正データ No.2 

 

図 4 実測値および誤差補正データ No.3 

 

図 5 実測値および誤差補正データ No.4 

 

表 2 実測値および誤差補正データ誤差率まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル 喉の状態 むだ時間 時定数 ゲイン

1 喉が凄く乾いている状態 60.8 119.7 400

2 喉が少し乾いている状態 49.6 93.9 400

3 通常状態 38.3 68.0 400

4 喉が潤っている状態 27.1 42.2 400

5 水を飲むのが困難な状態 15.8 16.4 400

超音波センサ補正なし 超音波センサ補正あり

No.1 33.6% 9.1%

No.2 1.2% 2.7%

No.3 87.6% 1.0%

No.4 56.3% 10.5%

No.5 0.2% 10.6%

No.6 29.8% 3.9%

No.7 33.2% 7.6%

No.8 8.3% 49.8%

No.9 23.0% 11.6%

No.10 4.3% 10.6%

No.11 16.3% 4.3%

平均誤差率 26.7% 11.1%

 実測値 

 誤差補正データ 

 真値 

 実測値 

 誤差補正データ 

 真値 

 実測値 

 誤差補正データ 

 真値 

 実測値 

 誤差補正データ 

 真値 
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4.1 膀胱内畜尿量予測実験結果 

 超音波センサによる実測値,推測値の三点を比較し評価

をおこなった結果を以下に示す. 

 

図 9 実測値,補正なしの推測値,補正ありの推測値比較

NO.1 

 

 

図 10 図 9 実測値,補正なしの推測値,補正ありの推測値

比較 NO.2 

 

 

図 11 図 9 実測値,補正なしの推測値,補正ありの推測値比

較 NO.3 

 

 

 

 

表 2 実測値, 補正なしの推測値,補正ありの推測値比較 

 

5. 考察 

5.1 超音波センサ誤差補正実験結果考察 

全体での平均誤差率において先行研究よりも高い精度

がみられた.しかし,NO.8 において 49.8%という非常に誤差

が大きい結果が確認された.これは被験者がトイレに移動

した際に超音波センサによる計測で大きく値が下がってし

まったことが原因だと考えられる. 

 

5.2 体内水分量および飲料によるパラメータ推定評価考

察 

むだ時間および時定数においては相関関係がみられた

が,ゲインにおいては相関が非常に低い結果が得られた .こ

れは飲量による影響が大きいという事が原因だと考えられ

る. 

 

5.3 膀胱内畜尿量予測実験結果考察 

補正ありの推測値においてむだ時間の値が非常に大きくな

ってしまうという結果が確認された.制約条件をつける必

要があると考えられる. 
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実測値 推測値補正なし 推測値補正あり

No,1 1.2% 41.9% 24.1%

No,2 87.6% 48.1% 13.8%

No,3 56.3% 67.2% -
 実測値 

 推測値補正なし 

 推測値補正あり 

 真値 

 実測値 

 推測値補正なし 
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